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B [RAIRE RASA |NE |(BE  |EA/MA (RS (HBA
L 4 (438h) ((°C) E 6] (%)
1 RN l#] 72 W 1 WE | WE H iR 10
2 T B 7K 751 L Ik Gigas I 10
3 . it 7K 71 L WE | WE H iR 10
4 T B 7K 751 L Ik Gigas I 10
5 . it 7K 71 L WE | WE H iR 10
6 T B 7K 751 11 45 R I 10
7 . it 7K 71 30 45 W IE H iR 10
8 THR i% B 5 1 WE | WE SEBE 10
9 THR i% B 5 L WE | WE H iR 10
10 R i% W 7] 28 45 Gigas I 10
11 A A 5 65 i1 & H iR 10
12 ol A1 05 5 65 1k SEBE 10
13 ol A 20 65 i1 & H iR 10
it 7K B 8] 2:14:00
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8.2.3.3 R 4N

o MW ER T T 4/ — H 2R AR EFE ¥ (Factory 4hr Xylene Standard)”
o WIS YL E 150

B [RAIRE RASA |NE |(BE  |EA/MA (RS (HBA

L 4 (438h) ((°C) E 6] (%)
1 RN l#] 72 W 10 45 W IE H iR 10
2 T B 7K 751 L Ik Gigas I 10
3 . it 7K 71 L WE | WE H iR 10
4 T B 7K 751 L Ik Gigas I 10
5 . it 7K 71 20 45 W IE H iR 10
6 T B 7K 751 20 45 Gigas I 10
7 . it 7K 71 45 45 W IE H iR 10
8 THR i% B 5 1 WE | WE SEBE 10
9 THR i% B 5 10 45 W IE H iR 10
10 R i% W 7] 45 45 Gigas I 10
11 A A 10 65 i1 & H iR 10
12 ol A1 05 10 65 1k SEBE 10
13 ol A 40 65 i1 & H iR 10

it 7K B 8] 4:02:00
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8.2.3.4 —HK 6 /RS
o K ERT

B [RAIRE RASA |NE |(BE  |EA/MA (S |(BRE
L 4 (438h) ((°C) E 6] (#)
1 RN l#] 72 W 15 45 wIE H i 10
2 7. B 7K 751 15 45 s i 10
3 . it 7K 71 15 45 wIE H i 10
4 7. B 7K 751 15 45 s R 10
5 . it 7K 71 15 45 wIE H i 10
6 N it 7K 51 30 45 Ik I 10
7 . it 7K 71 45 45 wIE H i 10
8 THR i% B 5 20 45 Ik I 10
9 THR i% B 5 20 45 wIE H i 10
10 THR i% B 5 45 45 Ik I 10
11 A A 30 65 i & H i 10
12 ol A1 05 30 65 ik I 10
13 ol A 45 65 i & H i 10
it 7K I 7] 6:08:00
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8.2.3.5 i AN )

o MWW ER P T 8/NIF — H R AR FE ¥ (Factory 8hr Xylene Standard)”
o WIS Y E 125

B [RAIRE RASA |NE |(BE  |EA/MA (RS (HBA

L 4 (438h) ((°C) E 6] (%)
1 RN l#] 72 W 20 45 W IE H iR 10
2 7. B 7K 751 20 45 Gigas I 10
3 . it 7K 71 20 45 W IE H iR 10
4 7. B 7K 751 20 45 Gigas I 10
5 . it 7K 71 20 45 W IE H iR 10
6 T B 7K 751 40 45 Gigas I 10
7 . it 7K 71 60 45 W IE H iR 10
8 THR i% B 5 30 45 Ik SEBE 10
9 THR i% B 5 30 45 W IE H iR 10
10 THR i% B 5 60 45 Ik SEBE 10
11 A A 40 65 i1 & H iR 10
12 ol A1 05 40 65 1k SEBE 10
13 ol A 60 65 i1 & H iR 10

it 7K I 7] 8:08:00
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8. 2% B i

8.2.3.6 R 12 /N

o MWW ERE T T 12 /NI — W2 br #E #£ F¥ (Factory 12hr Xylene Standard)”
o WIS Y E 125

B [RAIRE RASA |HE (BE  |EA/A (R (RN
L 4 (4r%h) ((°C) E 6] (%)
1 RN l#] 72 W 44 45 W IE H R 10
2 T B 7K 751 30 45 R R 10
3 . it 7K 71 30 45 W IE H R 10
4 T B 7K 751 30 45 R R 10
5 . it 7K 71 30 45 W IE H R 10
6 N it 7K 51 60 45 Ik H R 10
7 . it 7K 71 90 45 W IE H R 10
8 R i% W 7] 45 45 R R 10
9 THR i% B 5 45 45 W IE H R 10
10 R i% W 7] 90 45 R R 10
11 A A 60 65 & HJd 10
12 Vag A e 60 65 R R 10
13 ol A 80 65 & HJd 10
it 7K B 8] 12:02:00
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8.2.4 oo W IR P
THEFAE P EEFE T T3- i ARERN R ERAERE,

THER, &R T 0 7K I 18] & B A 20 BR 10 25 B I 1) A0 35 80 18] 0 s
T A HE RO T8) 22 Ao R e rR o S s RS 2D BR IR 25 BRI 1) R R VRIS TR) S A 2 s
T AN HE SO 18]

8.2.4.1 o = H R 1R

o BT L) J&—H 2 1/NEF (Factory Thr Xylene Free)”
o #EATIT YL E 1100

B |RFIKE (4 [REE(°C) |[EA/f | B T4 ¥ B[R]
L ) Jin (%)
1 GERNER 1 ik ik H TH 10
2 85% . % 1 I I SEBLH 10
3 85% .M 6 55 Ik H TH 10
4 180/20 Z. 1% /57 N 1 I I SEBLH 10
5 [80/20 Z W% /5 A BE 6 55 Ik H TH 10
6 IPA (5 T4 %) 1 I I SEBLH 10
7 IPA (5% T4 %) 1 ik ik H TH 10
8 IPA (57 A %) 12 55 Ik SABTH 10
9 i b 20 85 i & H TH 10
10 el 5 85 ik o 10
11 i b 1 65 i & H TH 10
Ji 7K B 1] 1:19:00
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8. 2% B i

8.2.4.2 o R 2 /i

o TR EMF L) Jo=H 2K 2/Nmf (Factory 2hr Xylene Free)”
o WA IT R E TS

B |ERE B E (4 BB (°C) |ES1/5 (kA 5 Y8 B ]

L 4 ) E (®)
1 (R NER 1 ik Ik H il 10
2 85% . T 1 I Ik H I 10
3 85% . % 12 55 W IE H il 10
4 |80/20 £ % /57 % L Ik Cigs i 10
5 |80/20 Z W% /5% T4 25 55 W IE H il 10
6 IPA (5 4 %) L Cigis Cigs i 10
7 IPA (5% 74 %) 1 ik Ik H il 10
8 IPA (5 T4 %) 25 55 Ik H I 10
9 A i 25 85 & iR 10
10 A i 10 85 1k H I 10
11 ol 5 65 i H JE 10

5t 7K Bt 18] 2:11:00
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8.2.4.3 o R 4 /i

o TR EMF L) Jo=H 2K 4 /i) (Factory 4hr Xylene Free)”
o ATIT YK E 50

B | RAIRE B E (4 BB (°C) | J1/5 |k 358 VB B ]
L 4 ) E (#)
1 (R NER 10 55 Ik H iR 10
2 85% £ % 3 Ik Ik H i 10
3 85% . % 22 55 Ik H iR 10
4 180/20 Z. 1% /57 A 10 I I i 10
5 [80/20 Z. B /5 A B 40 55 Ik H iR 10
6 IPA (5 T4 %) 3 I I i 10
7 IPA (5 TN %) 10 55 Ik SEBL 10
8 IPA (5 T4 %) 45 55 I i 10
9 i 45 85 i & H i 10
10 A i 20 85 i i 10
11 el 10 65 ik SEBL 10
flii 7K I 7] 4:02:00
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8. 2% B i

8.2.4.4 & H 2K 6 /MBS
s T ERF

B |ERE B E (4 BB (°C) |ES1/5 (kA 5 Y8 B ]

L 4 ) E (®)
1 (R NER 20 55 W IE H il 10
2 85% . T 15 55 Ik H I 10
3 85% . % 20 55 W IE H il 10
4 |80/20 Z.F% /57 A % 20 55 Ik H I 10
5 |80/20 Z W% /5% T4 45 55 W IE H il 10
6 IPA (5 T4 %) 15 55 Ik H I 10
7 IPA (5% 74 %) 30 55 W IE H il 10
8 IPA (5 T4 %) 60 55 Ik H I 10
9 A i 45 85 & R 10
10 A i 40 85 1k H I 10
11 A i 30 65 & R 10

flii 7K I 7] 6:04:00
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8.2.4.5 7o — K 8 /it

o TR EMF L) Jo=H 2 8/Nmf (Factory 8hr Xylene Free)"
o AT Y E 120

B |ERE B E (4 BB (°C) |ES1/5 (kA 5 Y8 B ]

L 4 ) E (®)
1 (R NER 30 55 W IE H il 10
2 85% . T 20 55 Ik H I 10
3 85% . % 30 55 W IE H il 10
4 |80/20 Z.F% /57 A % 30 55 Ik H I 10
5 |80/20 Z W% /5% T4 60 55 W IE H il 10
6 IPA (5 T4 %) 20 55 Ik H I 10
7 IPA (5% 74 %) 40 55 W IE H il 10
8 IPA (5 T4 %) 80 55 Ik H I 10
9 A i 60 85 & R 10
10 A i 50 85 1k H I 10
11 A i 40 65 & R 10

flii 7K I 7] 8:04:00
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8. 2% B i

8.2.4.6

T H IR 12 /NI

o WA L) J& . H 2 12 /NH) (Factory 12hr Xylene Free)”
o AT Y E 120

B [RAFIRE BFE(4 (BB (°C) KA/ B T VB 1)

L ) E (®)
1 T R T A 68 55 # E ke 10
2 85% Z. 30 55 HE sk 10
3 85% Z, i 40 55 # E gk 10
4 |80/20 Z.WE/5THEE| 50 55 HE sk 10
5 |80/20 2B/ PiRE| 90 55 # E gk 10
6 IPA (5 74 %) 30 55 HE sk 10
7 IPA (5 74 %) 60 55 # E gk 10
8 IPA (5 74 %) 120 55 HE sk 10
9 Vel 80 85 1 & Hh R 10
10 7 i 70 85 fUE sk 10
11 el 60 65 UK gk 10

Fi 7K B 1] - 12:02:00
8.2.5 SRR P
8251  Hikigis

o T ¥ E F% F7 PR3 3 (Quick Clean)”.
o TR AR BC B A Fh I e R ANTE e IR — AN R
o HT THIPERSWINAL, KA LA T WoKEL 0, V121181715 R T

N NE(4 | ®BE(C) | EA/M | #HES | WHENRE

L' 4 ) E (#)

T |3 B 7 12 75 Ik =P 10

2 |7 VR RS 6 5555 R g 10

3 | TlEDIR 12 80 A& H S| AN &
it 7K e 1] 0:34:00

203

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 HistoCore PELORIS 3 i /' &F & 1T ik A07




83  uhikACE
Ho o B3 2 8.2 Y e A R I AR

MRFE &G SECE, WL EB BB EREY, BRGFEHEITE(ES L
41.2 - WAL FETTIE) o Bl n, — e se e = A8 F G B2 B O RS, BRI SR AL AR Id R L
7 70%" "L 90%"4% . 1X Ryl i e B T BERE A ) SRAY (B ) ke F, JF Hob 2T
B A BE 12 1L B O A5 P RS B

8.3.1 THARMEFIE

KRBT HEBEFREZU AR E(ES N 823 “HRERF) . A XM
B E LA RO 4 B 2 W BT 2 AT 58 4 B BN (R BR A5 A, 18 2 T T B

¥R W7 KA =%l b g
W7 1 (RN [ %€
Bl 2 A 7Ry AR [E] % W
w7 3 L E* Jlii 7K 71
Bl 4 N i 7K 71
W7 5 L1 Jlii 7K 71
Bl 6 L i 7K 71
w7 7 L1 Jlii 7K 71
Bl 8 L i 7K 71
w7 9 L1 Jlii 7K 711
Bl 10 L i 7K 71
R 11 THE i W 771
BT 12 LS i 71
R 13 THE i W 771
BRI 14 LS i W 71
B 15 R T e 7 7
Wl 16 B W R/ RLY

A1 A U A
A1 2 A1 A i
A1 3 A U A
A1 4 A1 A i
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8. 5% Wkl

* [ RE W a1 B A A T KGR AE B R RN AR R O A A Al B, 0 R AE R
AR b v AR I B R T LB, TR 3 I 70% A1 90% £ NI 5 — AN
55 Mo SRR 4K SR I H B Rk AN b i GRS s I, F 100% £ B AT 5
o BEAN, AR BE R B BGRDOR E  F B, IR & 2= — IRIR I 41 .

8.3.2 T _HARREFIE

RXEBITE _HAEREFPRE NS SARE(ES N 824- T - HERER). AREHT
2 70 3T 4R 1% B UL S — R S B BT A 85% £ AR A I IR B R R A, 1 S I R Y
B

¥h R il P

Ewilki A8 IR By AR
BRI 2 A8 IR By R
A 3 85% £ IE*
BRI 4 85% L™
A 5 85% . I

B 6 80/20 Z I /5 A I
A 7 80/20 . 1% / 5+ A %
B 8 80/20 Z I /5 A I
i 7 9 IPA (5 74 /%)
WA 10 IPA (5 T4 i)
ik IPA (5 1N %)
WA 12 IPA (5 4 %)
W 13 Waxsol™
WA 14 Waxsol™
WA 15 R
B 16 T O
VEL i i

A 2 A1

VEL i

A 4 A1
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8. %% Ykl

* [ RE R 0 B A TR T 2K R AE B TR RO b R 25 O fi 44 9 "85% LB {E R,
RALF A b B AR I B R T S, R AE  70% S (B A 4408
"85% L") TNE HI PH AN o 2 B AT 4R 2 9T B SE B AN IR AR 1 R SRR i, H
85% L ME REAT B o MU AL, ER AT L B WK & T R, BRIk s & 20 —
AR IR L L%

8.4 12 720 IRE

PELORIS 315 F T F #2 7 X AN [F] e K 2B | & Fh 2 7 R ERE — B/ &R HE W
RANMBEEFH(FREMER, ES N 85- RAMBNER) . AP B E R E
YO B B s TR 2R R A ER AT A TR U R VO B A BRI

P RE ERTRAEAK | EHTAERRK| B EEEEE
L ¥ B ¥ L3R BE ¥
b 35°C % 65°C | T AWK ALIEE | 55°C % 85°C
29C% 77°C
6 = 2 35°C % 65°C | T AWEMLIRE | 55°C E 85°C
29CZ 85°C
5 35°C 2 85°C A58 55°C 2 85°C

EREL A IEIACEE, EEIRF) > A > AR,
8.5 A S 2=
T A AH 25 M 22 s BV AR o A DA 54 B R e 2R B T =

8.5.1 F o) #e Ak

ez s
AR |E B |BOKH (EOIM R WS |ERE
i il

I 5 W v v v v
B K 51 Y Y Y d Y Y
% B v v v v v
A v v v v

it 45 d Y Y Y Y Y
i 7 v v v v v v
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852  InHEREFF

LHSE | E—5

AR |E EEW (BUKH |BEN R |ERE |WRE
il &

[ 72 Y Y Y

1 7K d Y Y Y

i% 1 7 d Y d

1 i 4 Y Y

853  LZHREF

CLEs I

vEHEEE |E EEW (BUKH |BEM |FE |ERE |ERE
il W

[l 5 B Y Y Y

B K ) Y Y Y Y

i% 1 71

£ 8 Y Y d

854  HIHER

LHSE | E—5

AR |E EEW (BUKH |BEMN R |ERE |WRE
il &

itk 4 1 Y Y Y Y Y Y

YR A Y Y Y Y Y Y

207

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 HistoCore PELORIS 3 i /' &F & 1T ik A07




9. i F HF R

9.  WiFEARER

LB RN N T [ V1 N ) B B N el N D) e N
o 9.1-H1 ]
o 9.2- Vi 2 &
* 9.3 - H Mt K X

9.1 ] 25 [v]

o S Y LAY) e, e B RCSE R ET R 2 45 U2 LS Bl 43 b i
f:
T B R EATI R EHMEE? FHAFAEE LB S ERMSEEEMRES.
2. SeHT I IS AT A B, 7 AR ) R A S R IRE AT A AR 2 R, Wil a2
7 5 e 3k R R ?
3. EHE 4 H A AR BoKHL BRI 2 A TR A ? R E AR 2 S
A IE 1R
4. BRI A B R T e FARFIIKE . b 4h, Bk B B4R %A R
AR, DA E B RE SR LAk O R R A R R IR IR R IR
1 -
5. R TR A A Ik L 1 Al A ?
6. =M T EAMBOKFET? B, & 5K E K MK T RS E T )
T i K FE 7 o ?
7. RSB K RS S R SRR LR R, 2 B AR KERR
GF? SRR R, A R ATERE T S8
8. Ff &b & 75 7E /K L A TG0 2 M /K = AN BE S IS ), (28 % B R 5 A A R
(AL ? B T TE K T A i 7 B2 75 E 2
9. R AEHLR AT AR Z R, BGE 2 Rm? BT A R R TS N A AU
A2 EATH R R A T A R 23X i 8 ) 5 AT RE AR s A U K AT AF AE 1A
i
10 HH B e 80 1 R 7S & R e ?

T i N P B R B AT A B R o A SR ATS AN B E TR R A R ER) R 20 T A A A R
e 2 R R] BE 2 AOAE 2 o A7 AR 2 0 B m] LA O PR BE BT RE R AE RO S . R R B
AL U ERE R, DR AT A B R

] g — 1% ]

RE
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9. i b HE B3

9.2
A5 AL E B 0 AN R i K ) AN R B

9.2.1-

W E

i 7K A 58 3 AL 23 - AR BB

9.2.2-

i 7K Y A 28 - AR B

9.2.3-

i 7K A~ 78 0 B 7K e R ) 2 2R - R

9.2.4-

i 2K A £ - B 1R AR PP

9.2.5-

i 7K A £ - IE i 72 P

9.2.6 -

VAN Z

9.2.7-

et O B

9.2.8 -

s e Py 7

209

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 HistoCore PELORIS 3 i /' &F & 1T ik A07



9. i F HF R

9.2.1 W AKAFE 4 I ZH R - 28 W B
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9. i b HE B3

9.2.2

Bk ERAR
(MR E e/ 1RER)
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9. i F HF R

9.2.3 5 7K AN 78 43 B K G P Y 4H 2K -
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9. e I HE K
9.2.4 Bt K A - 4R R
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